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Dây truyền dịch cho máy truyền dịch.
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Hướng dẫn sử dụng

Dây truyền dịch cho máy truyền dịch Bản dịch từ
tiếng Anh

 Các biểu tượng

LP\X � � Yf( @ 
xxxxmm 

Không chứa latex Không chứa DEHP Không chứa PVC Không có chất gây sốt Không sử dụng Chiều dài ống dây
nếu bao bì bị hỏng

i % p � ' ' 
Đầu nối Luer dạng khóa Đầu nối Luer  Áp lực Kẹp chống dòng 

chảy tự do
20 giọt/ml Có thông khí

For 

� iTERUFUSION• [[ 40"C;200kPac4.3mU1m ]] 
Pl/MPs 

Cho bơm TERUFUSI0N  Màng lọc với lỗ lọc 15 µm Cổng tiêm An toàn khi sử dụng với bơm Terufusion. Thể 
tích lưu trữ ở 40"c; 200kPa: 
4.lml/lm 

Các biện pháp phòng ngừa
• Không sử dụng nếu nắp bảo vệ bị lỏng hoặc tuột.
• Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng.
• Sử dụng ngay sau khi mở bao bì sản phẩm.
• Thải bỏ an toàn sau khi sử dụng để tránh nguy cơ lây nhiễm.
• Chắc chắn tất cả các đầu nối với dây truyền dịch Terufusion được kết nối chắc chắn.
• Không đảo hoặc lắc bầu đếm giọt khi đang truyền dịch.
• Vô trùng cổng tiêm trước khi sử dụng. 
• Nên đặt phần ống dây đã kẹp trong bơm sau tối đa 24 giờ sang vị trí khác, vì tốc độ dòng chảy có thể lệch so 

với giá trị cài đặt ban đầu do ống dây bị biến dạng bởi bị kẹp trong máy bơm ở thời gian dài.
• Chỉ sử dụng một lần. Không tái sử dụng. Không tiệt trùng lại. Không xử lý lại. Việc xử lý lại có thể ảnh hưởng 

đến tính vô trùng, tương đồng sinh học hoặc vẹn toàn chắc năng của sản phẩm. 
• Sản phẩm này đã được tiệt trùng bằng khí ethylene oxid.
• KHÔNG LƯU TRỮ Ở NƠI CÓ NHIỆT ĐỘ CAO.
• Không tháo kẹp chống dòng chảy tự do (kẹp AFF) khỏi bộ dây truyền.
• Không trượt kẹp AFF khi đang khóa.
• Chắc chắn chỉ sử dụng với bơm TERUFUSION (có chức năng chống dòng chảy tự do).

* Nếu có sẵn kẹp AFF trên ống dây, 1. Chắc chắn không khóa kẹp. 2. Trượt kẹp xuống dưới. 3. Chắc
chắn ống dây ở vị trí kẹp như hình 1-A, gắn kẹp vào vị trí được chỉ định trên bơm truyền dịch. Sau đó
lắp ống dây vào vị trí trên máy bơm như chỉ dẫn.

Thận trọng
Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng. 
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