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M c ích s  d ng 

Kít g n b ch c u, ti u c u máy và thu nh n t  bào g c Spectra Optia IDL cung c p giao di n 
gi a b nh nhân và h  th ng phân tách t  bào máu t  ng Spectra Optia c s  d ng trong các 

ng d ng tách thành ph n máu b ng máy cho u tr .  Kít Spectra Optia IDL Set c ch  nh 
 d n các thành ph n máu t  v  trí can thi p qua h  th ng phân tách t  bào máu t  ng Spectra 

Optia r i tr  l i c  b nh nhân. 

Vui lòng tham kh ng d n v n hành h  th ng phân tách t  bào máu t  ng Spectra 
Optia  bi  thông tin v  ch  nh, ch ng ch  nh, thông tin phòng ng a, ph n ng b t 
l i, l i ích lâm sàng, i t ng b nh nhân, các c m hi u su t.

Profile ng i dùng 

M i ng i v n hành nên bi t rõ v  sách h ng d n s  d ng tr c khi s  d ng h  th ng. T t c  
các th  t c ph i c th c hi n b i nhân viên y t  ã c ào t o d i s  giám sát c a bác s . 

Ch ng ch  nh 

Không có ch ng ch  nh riêng cho vi c s  d ng kít IDL. Các ch ng ch  nh c gi i h n liên 
quan n th  t c phân tách thành ph n máu b ng h  th ng phân tách t  bào máu t  ng Spectra 
Optia.  

Các ph n ng b t l i 

Không có b t k  ph n ng b t l i hay nghiêm tr ng nào x y ra liên quan t i thi t b  c 
báo cáo v  n lý a ph và Te c M  vui lòng 
liên h  v i b  ph n h  tr  khách hàng c c M  vui lòng 
liên h  v i di n c a Terumo BCT t  

C nh báo 

1. Kít IDL (mã hàng 10310) có ch a các ch t sau, ch
t bi n ho c (CMR), lo i 1A ho c 1B, và / ho c m t ch c tính gây r i lo n

n i ti t  n  trên 0,1% tr ng theo tr ng:
 Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), là ch c 1B (ho c tính

gây r i lo n n i ti t; S  CAS: 117-81-7; S  EC: 204-211-0.
 Cobalt; CAS s  7440-48-4; EC s  231-158-0.

 bi t thêm thông tin, hãy truy c p trang web c h t Châu Âu t i https:
//echa.europa.eu/home.

i hi n máu toàn ph n không b  m v i ch t DEHP. c kho  ti m n
i v i nh i hi n máu t ng ph n apherasis th p, b i vì li u m

DEHP trung bình theo th i gian r t th p. Các nhóm b nh nhân bao g m ph  n  mang thai
ho c cho con bú và tr  i v ng nguy h i
ti m n do ti p xúc v ng l i ích c a
vi c có th  th c hi n m t th  thu t c n thi t là l u so v n

m DEHP. u tr  ch u trách nhi m cân b ng các r i ro này cho b nh
nhân.

Kim có ch a cobalt  n  trên 0.1% tr ng. B ng ch ng khoa h c hi n hành h
tr  r ng thi t b  y t  c làm b ng h p kim thép không g  

c ng x n sinh s n.
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2. Không tái s  d ng/ Không dành cho tái s  d ng: Các s n ph m c a Terumo BCT có bi u 
ng “Không tái s  d c ch  nh ch  s  d ng m t l n c tái s  d ng 

ho c ti t trùng l i b t c  hình th c nào. m b o ch c 
tính vô trùng c a s n ph m n u nó b  tái ti t trùng ho c tái s  d ng. 
Vi c tái s  d ng s n ph m s  d ng m t l n có th  d n: 

 X y ra l i khi s  d ng s n ph m do m t tính toàn v n c a s n ph m, k  c  nh ng 
m sau: 
-  Rò r  d ch 
-  Các b  ph n b  cong vênh ho c bi n d ng 
-  Ph n nh a d  v  i màu 
-  Gi m kh  c c a các b  l c 

 m v i ethylene oxide (EO) t  
 Nhi m gan ho c vi rút suy gi m mi n d ch  ng i (HIV) 
 Nhi m khu n 
 Lây nhi m chéo 

B t k  nh ng r  ng ho c t  vong. Nh ng 
r i ro có th  x y ra v i i s  d ng s n ph i hi n máu, n i b i 
nh n s n ph m cu i cùng c a thi t b . 

 

Th n tr ng 

1. ng d n máu và ch t l ng c a b  kít c kh  trùng b ng ethylene oxide và không có tác 
nhân gây s t. Không c s  d ng b  kít n u m t trong c ng h p sau x y ra:  

•  Th y rõ ng b  xo n v n b ng, nh  ng kính trong c a ng dây nh  
ng kính trong c a kim l y ho c tr  máu v .  

•  B  kít c l p không  

•  ng d n b  h ng. 

•  Có b t k  k p nào ng d n b  khóa 

•  Thi u n p y trên dây d n c a b  kít khi m  bao bì s n ph m. 

2. Có th  s  d ng b  kít lên t i 24 gi  sau khi m  bao bì (ví d  nh áo n p, cho phép ch c 
vào n p). Có th  n p b  kít lên t i 24 gi  c khi th c hi n quy trình v u ki n không 
h  th p h p cassette ho i ng ng. M  th p h p cassette ho  
m i, ch  c s  d ng thi t b  trong m t ca th c hi n. N u không s  d ng b  kít trong m t 
kho ng th i gian c  th , th i b  b  kít theo quy trình c a c . 

3. ng khi g p b  channel  l p vào bu ng ly tâm nh m tránh làm h ng b  
kít. 

4. Ch  s  d ng ngón  t channel vào b   tránh channel b  th ng, không c s  
d ng các v t s c nh n khi thao tác. 

5. Không hàn ng vào c a ng b n nòng. N ng vào b  bít kín, b  kít s  b  l i khi nâng 
 tháo b  kít. 

6. m b o t t c  các k t n i Luer ch c ch n. 
7. B  kít IDL s  không c coi là ho ng kín n u m t trong cá u ki ây x y ra: 

 u vào ch c k t n i.  
 Không th  l u vào trong l u tiên (tr  khi vi c l p kim m i có s  

d ng thi t b  k t n i giúp duy trì tính vô trùng c a b  kít). 
 u vào b  tu t trong quy trình ch y máy. 
 N u s  d ng túi m  thu các m u máu, các m c l y ra c khi hàn 

ng d n t i túi. 
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 Các túi s n ph m ho c túi m u máu ph c ng t k t n c khi hàn ng d n 
t i túi. 

 M u s n ph c kh i b u ch a m c khi hà ng d n. 
 B  l c vô trùng b  h ng. 
 Tính toàn v n c a b  kít b  ng vì b t c  lý do nào. 

8.  tránh làm h ng, không s  d ng kim tiêm ho c canuyn b  cùn  c m vào c ng tiêm 
không kim. 

9. Ch  s  d ng các c ng n i Luer tiêu chu n; ng tiêm ho u n  chu n có 
th  làm h ng c ng tiêm không ki u n i luer tiêu chu n ph i tuân th  các tiêu chu n 
ISO 594-1 và/ho c ISO 594-2. Các u n i luer c có nhi u c u hình khác 
nhau và có th  khác nhau v  thi t k  c  

10.  tránh làm h ng v  c ng tiêm không kim, không si t quá ch u n i. Không s  
d ng b t k  d ng c   si u n i. 

L i ích lâm sàng 

Không có l i ích lâm sàng c  th  liên quan n vi c s  d ng Kit IDL. Các l i ích lâm sàng liên 
quan n th  t c phân tách thành ph n máu b ng máy phân tách t  bào máu t  ng Spectra 
Optia.  

i t ng b nh nhân 

i hi n máu m c tiêu d a trên lo i th  t c phân tách thành ph n máu b ng máu 
c th c hi i hi n g m cá nhân c n u tr  b ng apheresis, c ánh giá là 

phù h p theo nhà ch óc s c kh e. 

u ki n b o qu n 
0 °C to 30 °C (32 °F to 86 °F) 
 

Thông s  k  thu t 

B ng 1: Thành ph n b  kít 

m Hi u su t u ki n 

V t li u ng dây chính Polyvinyl chloride (PVC)  

Th  tích túi thu nh n 940mL, v i túi không ly tâm 

400mL, v i túi không ly tâm 

Có th  ly tâm túi thu nh n 
lên t i 10 phút  5000g. 

Th  tích túi huy t t  L ng: 800mL 

ông l nh: 600mL 

Th  tích nhìn th y là th  
tích m c tiêu t i  

Túi huy t t không c 
ch  nh  ly tâm 

Màng l c vô trùng 0.2 micron 

Giúp duy trì h  th ng kín 

Màng l c có  ng d n 
ch t ch ng ông (AC) và 

ng d n n c mu i sinh 
lý. 

Màng l c bình ch a máu Ng ch n các v t th  có kích 
th c 200micron ho c l n h

 tránh ào ng máu tr  
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v  d n ra t  bình ch a máu. 

Tu i th  b  channel 8 ti ng u ki n ho t ng bình 
th ng. 

 

B ng 2: Thông s  ng dây (không ti t trùng c danh *) 

M c B  dày thành ng ng kính ngoài ng kính trong 

ng máu tr  v  

ng máu vào 

ng thay th  

ng túi chuy n 

0.94mm (0.37in) 4.75mm (0.187 in) 2.87mm (0.113 in) 

ng thu nh n 

ng huy t t  

ng túi m u thu nh n 

0.56mm (0.022 in) 4.06mm (0.160 in) 2.94mm (0.116 in) 

ng n i kim 0.95mm (0.037 in) 5.21mm (0.205 in) 3.31mm (0.130 in) 

ng n i b u m u 0.66mm (0.026 in) 4.19mm (0.165 in) 2.87mm (0.113 in) 

 

c ng dây nêu trong tài li u này là giá tr  c ch  nh s  
d  nh s  i các thi t b  thí nghi m khác nhau. Các giá tr  

c m c ch  nh, tuy nhiê i ng dây không ti t 
trùng và do s  khác nhau trong quy trình s n xu c th c có th  ác. 

Quy trình s  d ng 

ng d n nê  cách s  d ng c ng tiêm không kim, n i v i các 
thông tin khác, vui lòng tham kh ng d n v n hành H  th ng phân tách t  bào máu t  

ng Spectra Optia.  
 

S  d ng C ng tiêm không kim (n u có) 

C ng tiêm không kim c s  d  truy n thu c ho c l y m u mà không c n kim tiêm. 

1. Dùng g  lau s ch c ng tiêm không kim theo quy trình ho ng tiêu chu n (SOP). 
 khô. 

  

Ki m tra c ng tiêm không kim bao g m lau chùi b  m t b ng c n isopropyl 70% 
trong 25-  cho nó khô trong i u ki ng xung quanh trong 1 
phút.  
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 Hình 1: Lau b  m t c ng tiêm không kim 

2. S  d ng k  thu t vô trùng, c n th n k t n i ng tiêm ho c b  dây n i dài v i c ng b ng 
y ng tiêm ho u n i luer th ng vào c ng tiêm không kim và v n theo chi u 

ng h . Xem Hình 2. Không l p nghiêng ho c c  g ng c y m  khe trong c ng. 

  
 Hình 2: C ng Luer - Male Slip Luer (MSL) 

  
 Hình 3: C ng luer có khóa (Male Luer Lock (MLL)) 

  

 

Khi s  d u n i MLL c  xoáy m b o r ng c  xoáy ã c c n h t và k t 
n i ph i ch c ch n.  
 

3. Xoay ng tiêm ho u n c chi ng h   tháo ra. C ng tiêm không kim 
s  i l n s  d ng và n có n p c ng tiêm riêng. 

4. R a x  c ng tiêm không kim sau m i l n s  d ng theo quy trình SOP. 

 

Hoàn tr  l i s n ph  d ng 

N u vì b t c  lý do gì ph i tr  l i s n ph m cho Terumo BTC, Inc. c n n p trình tài li u hoàn tr  
s n ph m (S  RGA) cho Terumo BTC, Inc. c khi b u v n chuy n. 

Có th  l ng d n v  sinh và v m các container v n chuy n thích h p, ghi 
 RGA t  Phòng Qu n lý Ch ng c a Terumo BCT. 

 CH U TRÁCH NHI M CHU N B  NH PHÙ 
H P CÁC S N PH  HOÀN TR . 
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Vui lòng liên h v i di bi t thêm thông tin v hàng hoá tr l i và 
khi u n i s n ph m.

Nhãn hi u tiêu chu n Châu Âu

S ng s n ph m 

H n s d ng

S n ph m không có ch t gây s t.

ng d n dung d ch vô trùng s d ng ethylene oxide (EO).

Tham kh ng d n s d ng

Ngày s n xu t

S catalog 

c tái s d ng

S lô 

Nhà s n xu t 

s n ph m tr c ti i ánh n ng m t tr i.

khô ráo.

n ph m phù h p v i Ch th Châu Âu 94/62/EC 
i v

S n ph c làm t cao.

S n ph m có ch a ch t nguy hi m

Không kh trùng l i 
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Gi i h n nhi

Thi t b y t

Nh n di n thi t b duy nh t

Ch

i di c y quy n t i Châu Âu 

Gi i h n s ng x p ch ng

Hàng d v , c n th n

t thi t b ng này
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M c ích s  d ng 

Kít g n b ch c u, ti u c u máy và thu nh n t  bào g c Spectra Optia IDL cung c p giao di n 
gi a b nh nhân và h  th ng phân tách t  bào máu t  ng Spectra Optia c s  d ng trong các 

ng d ng tách thành ph n máu b ng máy cho u tr .  Kít Spectra Optia IDL Set c ch  nh 
 d n các thành ph n máu t  v  trí can thi p qua h  th ng phân tách t  bào máu t  ng Spectra 

Optia r i tr  l i c  b nh nhân. 

Vui lòng tham kh ng d n v n hành h  th ng phân tách t  bào máu t  ng Spectra 
Optia  bi  thông tin v  ch  nh, ch ng ch  nh, thông tin phòng ng a, ph n ng b t 
l i, l i ích lâm sàng, i t ng b nh nhân, các c m hi u su t.  

Profile ng i dùng 

M i ng i v n hành nên bi t rõ v  sách h ng d n s  d ng tr c khi s  d ng h  th ng. T t c  
các th  t c ph i c th c hi n b i nhân viên y t  ã c ào t o d i s  giám sát c a bác s . 

Ch ng ch  nh 

Không có ch ng ch  nh riêng cho vi c s  d ng kít IDL. Các ch ng ch  nh c gi i h n liên 
quan n th  t c phân tách thành ph n máu b ng h  th ng phân tách t  bào máu t  ng Spectra 
Optia.  

Các ph n ng b t l i 

Không có b t k  ph n ng b t l i hay nghiêm tr ng nào x y ra liên quan t i thi t b  c 
báo cáo v  n lý a ph và Te c M  vui lòng 
liên h  v i b  ph n h  tr  khách hàng c c M  vui lòng 
liên h  v i di n c a Terumo BCT t  

C nh báo 

1. Kít IDL (mã hàng 12320) có ch a các ch t sau, ch
t bi n ho c (CMR), lo i 1A ho c 1B, và / ho c m t ch c tính gây r i lo n 

n i ti t  n  trên 0,1% tr ng theo tr ng: 
 Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), là ch c 1B (ho c tính 

gây r i lo n n i ti t; S  CAS: 117-81-7; S  EC: 204-211-0. 
 Cobalt; CAS s  7440-48-4; EC s  231-158-0. 

 bi t thêm thông tin, hãy truy c p trang web c h t Châu Âu t i https: 
//echa.europa.eu/home. 

 i hi n máu toàn ph n không b  m v i ch t DEHP. c kho  ti m n 
i v i nh i hi n máu t ng ph n apherasis th p, b i vì li u m 

DEHP trung bình theo th i gian r t th p. Các nhóm b nh nhân bao g m ph  n  mang thai 
ho c cho con bú và tr  i v ng nguy h i 
ti m n do ti p xúc v ng l i ích c a 
vi c có th  th c hi n m t th  thu t c n thi t là l u so v n 

m DEHP. u tr  ch u trách nhi m cân b ng các r i ro này cho b nh 
nhân. 

 Kim có ch a cobalt  n  trên 0.1% tr ng. B ng ch ng khoa h c hi n hành h  
tr  r ng thi t b  y t  c làm b ng h p kim thép không g  

c ng x n sinh s n. 
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2. Không tái s  d ng/ Không dành cho tái s  d ng: Các s n ph m c a Terumo BCT có bi u 
ng “Không tái s  d c ch  nh ch  s  d ng m t l n c tái s  d ng 

ho c ti t trùng l i b t c  hình th c nào. m b o ch c 
tính vô trùng c a s n ph m n u nó b  tái ti t trùng ho c tái s  d ng. 
Vi c tái s  d ng s n ph m s  d ng m t l n có th  d n: 

 X y ra l i khi s  d ng s n ph m do m t tính toàn v n c a s n ph m, k  c  nh ng 
m sau: 
-  Rò r  d ch 
-  Các b  ph n b  cong vênh ho c bi n d ng 
-  Ph n nh a d  v  i màu 
-  Gi m kh  c c a các b  l c 

 m v i ethylene oxide (EO) t  
 Nhi m gan ho c vi rút suy gi m mi n d ch  ng i (HIV) 
 Nhi m khu n 
 Lây nhi m chéo 

B t k  nh ng r  ng ho c t  vong. Nh ng 
r i ro có th  x y ra v i i s  d ng s n ph i hi n máu, n i b i 
nh n s n ph m cu i cùng c a thi t b . 

 

Th n tr ng 

1. ng d n máu và ch t l ng c a b  kít c kh  trùng b ng ethylene oxide và không có tác 
nhân gây s t. Không c s  d ng b  kít n u m t trong c ng h p sau x y ra:  

•  Th y rõ ng b  xo n v n b ng, nh  ng kính trong c a ng dây nh  
ng kính trong c a kim l y ho c tr  máu v .  

•  B  kít c l p không  

•  ng d n b  h ng. 

•  Có b t k  k p nào ng d n b  khóa 

•  Thi u n p y trên dây d n c a b  kít khi m  bao bì s n ph m. 

2. Có th  s  d ng b  kít lên t i 24 gi  sau khi m  bao bì (ví d  nh áo n p, cho phép ch c 
vào n p). Có th  n p b  kít lên t i 24 gi  c khi th c hi n quy trình v u ki n không 
h  th p h p cassette ho i ng ng. M  th p h p cassette ho  
m i, ch  c s  d ng thi t b  trong m t ca th c hi n. N u không s  d ng b  kít trong m t 
kho ng th i gian c  th , th i b  b  kít theo quy trình c a c . 

3. ng khi g p b  channel  l p vào bu ng ly tâm nh m tránh làm h ng b  
kít. 

4. Ch  s  d ng ngón  t channel vào b   tránh channel b  th ng, không c s  
d ng các v t s c nh n khi thao tác. 

5. Không hàn ng vào c a ng b n nòng. N ng vào b  bít kín, b  kít s  b  l i khi nâng 
 tháo b  kít. 

6. m b o t t c  các k t n i Luer ch c ch n. 
7. B  kít IDL s  không c coi là ho ng kín n u m t trong cá u ki ây x y ra: 

 u vào ch c k t n i.  
 Không th  l u vào trong l u tiên (tr  khi vi c l p kim m i có s  

d ng thi t b  k t n i giúp duy trì tính vô trùng c a b  kít). 
 u vào b  tu t trong quy trình ch y máy. 
 N u s  d ng túi m  thu các m u máu, các m c l y ra c khi hàn 

ng d n t i túi. 
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 Các túi s n ph m ho c túi m u máu ph c ng t k t n c khi hàn ng d n 
t i túi. 

 M u s n ph c kh i b u ch a m c khi hà ng d n. 
 B  l c vô trùng b  h ng. 
 Tính toàn v n c a b  kít b  ng vì b t c  lý do nào. 

8.  tránh làm h ng, không s  d ng kim tiêm ho c canuyn b  cùn  c m vào c ng tiêm 
không kim. 

9. Ch  s  d ng các c ng n i Luer tiêu chu n; ng tiêm ho u n  chu n có 
th  làm h ng c ng tiêm không ki u n i luer tiêu chu n ph i tuân th  các tiêu chu n 
ISO 594-1 và/ho c ISO 594-2. Các u n i luer c có nhi u c u hình khác 
nhau và có th  khác nhau v  thi t k  c  

10.  tránh làm h ng v  c ng tiêm không kim, không si t quá ch u n i. Không s  
d ng b t k  d ng c   si u n i. 

L i ích lâm sàng 

Không có l i ích lâm sàng c  th  liên quan n vi c s  d ng Kit IDL. Các l i ích lâm sàng liên 
quan n th  t c phân tách thành ph n máu b ng máy phân tách t  bào máu t  ng Spectra 
Optia.  

i t ng b nh nhân 

i hi n máu m c tiêu d a trên lo i th  t c phân tách thành ph n máu b ng máu 
c th c hi i hi n g m cá nhân c n u tr  b ng apheresis, c ánh giá là 

phù h p theo nhà ch óc s c kh e. 

u ki n b o qu n 
0 °C to 30 °C (32 °F to 86 °F) 
 

Thông s  k  thu t 

B ng 1: Thành ph n b  kít 

m Hi u su t u ki n 

V t li u ng dây chính Polyvinyl chloride (PVC)  

Th  tích túi thu nh n 940mL, v i túi không ly tâm 

400mL, v i túi không ly tâm 

Có th  ly tâm túi 
thu nh n lên t i 10 
phút  5000g. 

Th  tích túi huy t t  L ng: 800mL 

ông l nh: 600mL 

Th  tích nhìn th y 
là th  tích m c tiêu 
t i  

Túi huy t t
không c ch  

nh  ly tâm 

Màng l c vô trùng 0.2 micron 

Giúp duy trì h  th ng kín 

Màng l c có  
ng d n ch t 

ch ng ông (AC) 
và ng d n n c 
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mu i sinh lý. 

Màng l c bình ch a máu Ng ch n các v t th  có kích th c 
200micron ho c l n h  tránh ào 

ng máu tr  v  d n ra t  bình ch a 
máu. 

 

Tu i th  b  channel 8 ti ng u ki n ho t 
ng bình th ng. 

 

B ng 2: Thông s  ng dây (không ti t trùng c danh *) 

M c B  dày thành ng ng kính ngoài ng kính trong 

ng máu tr  v  

ng máu vào 

ng thay th  

ng túi chuy n 

0.94mm (0.37in) 4.75mm (0.187 in) 2.87mm (0.113 in) 

ng thu nh n 

ng huy t t  

ng túi m u thu nh n 

0.56mm (0.022 in) 4.06mm (0.160 in) 2.94mm (0.116 in) 

ng n i kim 0.95mm (0.037 in) 5.21mm (0.205 in) 3.31mm (0.130 in) 

ng n i b u m u 0.66mm (0.026 in) 4.19mm (0.165 in) 2.87mm (0.113 in) 

 

c ng dây nêu trong tài li u này là giá tr  c ch  nh s  
d  nh s  i các thi t b  thí nghi m khác nhau. Các giá tr  

c m c ch  nh, tuy nhiê i ng dây không ti t 
trùng và do s  khác nhau trong quy trình s n xu c th c có th  ác. 

Quy trình s  d ng 

ng d n nê  cách s  d ng c ng tiêm không kim, n i v i các 
thông tin khác, vui lòng tham kh ng d n v n hành H  th ng phân tách t  bào máu t  

ng Spectra Optia.  
 

S  d ng C ng tiêm không kim (n u có) 

C ng tiêm không kim c s  d  truy n thu c ho c l y m u mà không c n kim tiêm. 

1. Dùng g  lau s ch c ng tiêm không kim theo quy trình ho ng tiêu chu n (SOP). 
 khô. 

  

Ki m tra c ng tiêm không kim bao g m lau chùi b  m t b ng c n isopropyl 70% 
trong 25-  cho nó khô trong i u ki ng xung quanh trong 1 
phút.  
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 Hình 1: Lau b  m t c ng tiêm không kim 

2. S  d ng k  thu t vô trùng, c n th n k t n i ng tiêm ho c b  dây n i dài v i c ng b ng 
y ng tiêm ho u n i luer th ng vào c ng tiêm không kim và v n theo chi u 

ng h . Xem Hình 2. Không l p nghiêng ho c c  g ng c y m  khe trong c ng. 

  
 Hình 2: C ng Luer - Male Slip Luer (MSL) 

  
 Hình 3: C ng luer có khóa (Male Luer Lock (MLL)) 

  

 

Khi s  d u n i MLL c  xoáy m b o r ng c  xoáy ã c c n h t và k t 
n i ph i ch c ch n.  
 

3. Xoay ng tiêm ho u n c chi ng h   tháo ra. C ng tiêm không kim 
s  i l n s  d ng và n có n p c ng tiêm riêng. 

4. R a x  c ng tiêm không kim sau m i l n s  d ng theo quy trình SOP. 

 

Hoàn tr  l i s n ph  d ng 

N u vì b t c  lý do gì ph i tr  l i s n ph m cho Terumo BTC, Inc. c n n p trình tài li u hoàn tr  
s n ph m (S  RGA) cho Terumo BTC, Inc. c khi b u v n chuy n. 

Có th  l ng d n v  sinh và v m các container v n chuy n thích h p, ghi 
 RGA t  Phòng Qu n lý Ch ng c a Terumo BCT. 

 CH U TRÁCH NHI M CHU N B  NH PHÙ 
H P CÁC S N PH  HOÀN TR . 
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Vui lòng liên h v i di bi t thêm thông tin v hàng hoá tr l i và 
khi u n i s n ph m.

Nhãn hi u tiêu chu n Châu Âu

S ng s n ph m 

H n s d ng

S n ph m không có ch t gây s t.

ng d n dung d ch vô trùng s d ng ethylene oxide (EO).

Tham kh ng d n s d ng

Ngày s n xu t

S catalog 

c tái s d ng

S lô 

Nhà s n xu t 

s n ph m tr c ti i ánh n ng m t tr i.

khô ráo.

n ph m phù h p v i Ch th Châu Âu 94/62/EC 
i v

S n ph c làm t cao.

S n ph m có ch a ch t nguy hi m

Không kh trùng l i 
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Gi i h n nhi

Thi t b y t

Nh n di n thi t b duy nh t

Ch

i di c y quy n t i Châu Âu 

Gi i h n s ng x p ch ng

Hàng d v , c n th n

t thi t b ng này
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